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位領域でrCBF測定を可能とすること"すなわち Xe-133 10mCi の 1 分間定速静注にて脳半球を 9 区分
した脳各局所で1000counts/frame (5 sec) 得られること，分解能はガンマカメラに近接した領域で 2
cmを解像することを仕様目標とした。この高感度かっ高分解能を得るため，コリメータをスラントホー
ル型とし，その設計値は平行多孔型における Angerの基本式をスラントホール型に応用して求め，作成
した。データ処理のフ。ログラムには Obrist ， Risberg らの方法に準拠した 2 -compartment analysis 
を採用し， Fl ， ISI を脳血流値とした。
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<システムの精度に関する検討>
1.基礎的検討;試作コリメータの感度，分解能，計数率特性を National Electrical Manufactures 
Association規格に準拠し検討した。その結果，感度はXe-133 ， 100μCi あたり 9800cps で，既存の高
感度コリメータに比し約17倍高感度であった。分解能は空中 2 cmで半値幅2伽m ， 5cmで半値幅35mmであっ
た。計数率特性について40kcps以下での観察計数率は極めてよく理論計数率に一致した。
2. 臨床的検討;試作コリメータを装着したガンマカメラシステムの臨床上の有用性を以下の要領に
て検討した。対象は脳血管障害患者25人と健常成人 5 人の計30人で，検討目的に応じて区分し， rCBF 
測定を行った。本システムを利用する rCBF測定は，ガンマカメラを被検者頭部の側面に設置し，肘静
脈より Xe-133を 1 分間定速静注，注入開始より 11分間の頭部放射能を計測する方法を用いた。まず，
静注法を行った際に得られた各R01 の計数値を検討したが，各R01 で1039-1763counts/ 5 sec と
充分な計数値が得られた。 10症例にて静注法施行 1 - 2 時間後，動注法を施行し両者の脳血流値を比較
した。動注法による血流値 (fg ， rCBFinitial)は Hoedt-Rasmussen らの方法に準拠し求めたが，両者
の脳血流値はよく一致し，その相関係数は半球のfg-F 1 で r=0.98 (y = 1.0 x -3.0) , rCBF initial-
1 S 1 で r = 0.96 (y = 1.0 x + 0.6) ，各R01 では r =0.64--0.93 , r =0.72--0.93であった。別の20
症例にて45分の聞をおいた際の静注法の反復測定聞の脳血流値を比較した。反復測定による脳血流値に
有意の差はなく，変動計数は半球F 1 で5.0% ， 1 S 1 で5.2%，各 R01 の F 1 で7.3--15.9% ， 1 S 1 
で7.9--12.9%であった。また，規則的な手指運動による局所の脳血流量の変化を本測定法が如何に感知
し得るかを 5 症例にて検討したが，手指の運動負荷により対側脳の運動領野に相当する R01 にて脳血
流値の有意の増加を認めた。さらに全例にて神経学的健常者群， T 1 A群，脳梗塞群(または脳内出血
群)の順に Fl ， ISI ともに血流値の低下を認め，健常者と脳梗塞群(脳内出血群)間， T 1 A と脳
梗塞群(脳内出血群)問で有意の差を示した。脳梗塞群と脳内出血群聞には差を認めなかった。
[総括]
1 .汎用されているアンガー型ガンマカメラを用いた非侵襲的局所脳血流量測定システムを開発した。
2. そのシステムについて検討した結果，得られた脳血流値の精度，再現性は良好で，また局所の脳血
流量の変化も捉えることが可能であった。
論文の審査結果の要旨
Xe-133による非侵襲的局所脳血流測定法には従来より専用の複数プロープ型シンチレーション検出
器が用いられる一方自在な関心領域の設定や脳血流分布の画像化を可能にする汎用型ガンマカメラを
本法の検出器に用いる試みがある。しかし，これまでガンマカメラでは必要な感度が得られず，その臨
床応用は不可能であった。本研究は，脳血流測定に至適な感度と充分な分解能を合わせ持つスラント型
の超高感度コリメータを開発することで，ガンマカメラによる脳血流測定を初めて可能とし，その臨床
上の有用性を多角的に評価したものである O この研究は今後の局所脳血流測定法の汎用化と画像化に少
なからず影響を与えるものであり，博士論文に値する。
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